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            Abstract
          
        

        
          본 연구의 목적은 치과에서 사용되는 고분자 기구에서 용출될 수 있는 위해물질을 분석하기 위함이다. 연구에서는 치과용 고분자계 손기구 의료기기에 대하여 ISO 10993-12:2021의 방법에 따라 3차 증류수를 이용하여 과장조건(4 g/20 mL, 50 ℃, 72 h)에서 용출되었다. 용출물의 성상, pH, 과망간산칼륨환원성물질, 자외가시부흡수스펙트럼, 증발잔류량 그리고 납 함유량을 분석하였다. 또한 BPA (bisphenol A) 용출 가능성을 확인하기 위하여 기체크로마토그래피/질량분석기(7826A GC/5977E MS, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA)를 이용하여 용출물 내 BPA 함량을 분석하였다. 연구결과 치과용 고분자계 손기구 10종의 용출물은 모두 무색 투명하였고, 이물질이 발견되지 않았다. 용출물의 pH는 0.9~1.7, 과망간산칼륨 소비량의 차는 0.1~0.5 mL, 흡광도(220~350 nm)는 0.05미만, 증발잔류량은 0.5~0.8 mg, 납(pb)은 4 ppm 이하였으며, BPA는 검출되지 않았다. 본 연구에서 사용된 10종의 고분자 물질은 국내 규제기관(식약처)에서 정한 위해물질의 규제양을 초과하지 않음을 확인할 수 있었으며, 이러한 결과는 본 연구에서 분석된 고분자계 손기구가 구강 내에서 안전하게 사용이 가능한 것으로 사료되었다.

        

        
          
            초록
          
        

        
          The purpose of this study is to analyze hazardous substances that can be eluted from polymer instruments used in dentistry in vitro. In the study, Dental polymer based hand instruments were eluted with exaggerated conditions (4 g/20 mL, 50 ℃, 72 h) in accordance with ISO 10993-12:2021. Appearance, pH, potassium permanganate-reducible substances, UV spectrum, residue on evaporation, and heavy metals. The additional test was performed by GC/MS for Bisphenol A. As a result, the extracts of 10 types of dental polymer based hand instruments showed colorless, transparent, and no foreign substances. pH was between 0.9 to 1.7. the difference in potassium permanganate consumption was 0.1 to 0.5 mL. The absorbance (220~350 nm) was less than 0.05, and the evaporation residue was 0.5 to 0.8 mg. Concentration of Pb was less than 4 ppm, and BPA was not detected in all extracts. It was confirmed that the 10 types of polymer materials used in this study did not exceed the regulated amount of hazardous substances set by the domestic regulatory body (Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), Korea). These results suggest that these polymers could be safely used in the oral cavity as dental instruments.
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      서 론
      치과용 고분자계 손기구는 제품을 시판하기 전에 의료기기 개발 업체가 식품의약품안전처 “의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정”(식품의약품 안전처 고지 제 2015-114호)에 따라 허가를 받아야 한다. 다양한 의료기기가 존재하듯 사용되는 원재료 또한 다양하여 의료기기의 안전성 확보에 필요한 첨부자료로 ‘물리·화학적 특성에 관한 자료’가 있으며, 그 중 용출물 시험 항목에는 성상이나 pH, 과망간산칼륨환원성물질, 자외가시부흡수스펙트럼, 증발잔류물, 중금속에 대한 안전성 평가를 ‘물리·화학적 특성에 관한 자료 심사 지침’에 따라 수행해야 한다(1).

      의료기기의 용출물 시험은 인체에 주입되는 혈액·체액·약물 등과 접촉하는 고분자를 포함하는 다빈도 의료기기의 경우에만 한정하여 적용하도록 되어있으며, 금속이나 세라믹 재질 등을 원재료 또는 완제품으로 사용하는 의료기기인 경우에는 해당 원재료의 재질 분석 자료를 제출하게 되면 용출물 시험을 추가로 제출할 필요가 없다(2). 특히 의료기기는 사용용도에 따라 시험 항목이 분류되어 있어 제품을 개발하여 허가 신청과정을 통해서 제품으로 생산되어진다. 다만, 고분자계 재료의 특성은 제품 개발과정에서 주변 환경의 영향에 따라 물리적 성질이 변화가 나타나기 때문에 물리·화학적 평가를 실시해보는 것도 큰 의미가 있다고 본다. 특히 고분자 기구는 단일성분으로 사용되지 않고 혼합하여 사용하거나 소재를 첨가하는 방법으로 제조하거나 중합과정이나 방법에 따라 폴리머의 특성이 변하기 때문에 구강내에서 사용되기 전에 물리·화학적 특성과 독성 평가를 실시해서 구강점막에 직접 접촉되는 기구의 안정성을 평가해볼 수 있다는 관점에서 본 연구가 의미가 있을 것으로 생각된다. 진료실에서 사용하는 치과용 기구는 금속이나 고분자 재료로 제작되어 있으며, 구강 점막에 직접 기구 표면이 접촉되거나 구강점막 안으로 삽입되어 사용되는 기구이다. 따라서 기구를 제작해서 시판되려면 엄격한 평가 기준에 통과되어야 한다(1). 본 연구는 앞서 수행한 진료실에서 사용되는 10종의 고분자 기구에 대한 세포독성 안전성 시험 평가에 이어(4), 고분자 기구의 용출물을 평가해 보고자 의료기기 용출물 시험 평가 가이드 지침에 따라 시험을 진행하였다(5).

    

    

  
    
      재료 및 방법
      
        1. 연구재료
        본 연구에서 사용된 치과용 고분자계 손기구 10종은 현재 임상에서 사용되고 있는 제품을 선택하여 실험군으로 선정하였다. 제품에 대한 정보는 Table 1과 같다.

        
          Table 1. 
				
          

          
            Polymer based hand instruments used in this study
          
          

        

        
          
            
              	Code
              	Instrument
              	Polymer names
            

          
          
            	A
            	Intra Oral Camera
(Camstar H, DENTALL, Gyeonggi, Korea)
            	PEI (Polyetherimide)
          

          
            	B
            	Oral Scanner tip
(Medit-I500, MEDIT, Seoul, Korea)
            	PEI (Polyetherimide)
          

          
            	C
            	Surgical retractor
(OptraGate, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein)
            	PE (Polyethylene)
          

          
            	D
            	Water pick tip
(AQ-230, Aquapick, Seoul, Korea)
            	PEI (Polyetherimide)
          

          
            	E
            	Implant scaler
(Premier Implant Scaler, Premier Dental Products co, PA, USA)
            	PA (Polyamide)
          

          
            	F
            	Plastic impression tray
(eDENT, Seoul, Korea)
            	PS (Polystyrene)
          

          
            	G
            	Impression disposable syringe
(DISPOSABLE SYRINGE, GC Co., Tokyo, Japan)
            	PP (Polypropylene)
PEI (Polyetherimide)
PE (Polyethylene)
          

          
            	H
            	Dental Floss Holder
(FLOSSAID Dental Floss Holder, FlossAid Co., CA, USA)
            	PP (Polypropylene)
PEI (Polyetherimide)
PE (Polyethylene)
          

          
            	I
            	Plastic dental mirror
(Hanil Dental, Gyeonggi, Korea)
            	PP (Polypropylene)
ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)
          

          
            	J
            	3D Printing surgical forceps
(TC-80DP, Graphy inc., Seoul, Korea)
            	PP (Polypropylene)
PEI (Polyetherimide)
PE (Polyethylene)
          

        

        

      

      
        2. 시험방법
        Table 1의 고분자계 치과용 기구들을 ISO 10993-12의 방법에 따라 3차 증류수를 이용하여 과장조건(4 g/20 mL, 50 ℃, 72 h)에서 용출하였으며, 3차 증류수를 같은 방법으로 조작하여 공시험액을 만들어 「의료기기 허가 ·신고·심사 등에 관한 규정」에서 요구하는 ‘물리·화학적 특성에 관한 자료’ 중 용출물 시험 항목인 성상, pH, 과망간산환원성물질, 자외가시부흡수스펙트럼, 증발잔류량 그리고 납 함유량을 대한약전(KP) 플라스틱제의약품용기 용출물 시험법에 따라 분석하였다(5). 또한 BPA 용출 가능성을 확인하기 위하여 기체크로마토그래피/질량분석기(7826A GC/5977E MS, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA)를 이용하였다.

        
          1) 성상
          용출물로부터 나오는 가소제, 윤활제, 안정제, 색소 등을 확인하는 시험으로, 검액과 공시험액을 10 mL씩 유리병에 담은 후, 육안으로 하얀바탕의 종이 위에서 색 변화를 관찰하였다.

        

        
          2) pH
          검액 및 공시험액 20 mL씩을 취하여 여기에 염화 칼륨(Samchun Chemicals, Pyeongtaek, Korea) 1.0 g을 물에 녹여 1,000 mL로 한 액 1.0 mL씩을 넣고 pH meter (A210, Thermo Fisher Scientific ORION, Waltham, MA, USA)를 사용하여 두 액의 pH를 3회 측정하고 그 차이를 산출하였다. 이를 총 3회씩 반복수행하여 결과를 확인하였다.

        

        
          3) 과망간산칼륨환원성물질
          과망간산칼륨을 사용하여 유기물이나 무기물의 존재유무를 확인하는 시험으로, 검액 20 mL를 마개가 달린 삼각 플라스크에 취하여 0.002 mol/L 과망간산칼륨액(Samchun Chemicals, Pyeongtaek, Korea) 20 mL 및 묽은 황산(Duksan, Ansan, Korea) 1 mL를 넣고 마그네틱 교반기(PC-420D, Corning Inc., Corning, NY, USA) 를 이용하여 3분간 끓여 산화 반응을 시켜주었다. 충분히 식힌 다음 요오드화 칼륨(Samchun Chemicals, Pyeongtaek, Korea) 0.1 g을 넣고 마개를 한 다음 흔들어 섞고 10분간 방치한 후 0.01 mol/L 티오황산나트륨액(Deajung Chemicals & Metals, Siheung, Korea)으로 적정하였다. 따로 공시험액 20 mL를 써서 같은 방법으로 조작하였다. 검액 및 공시험액을 적정하는데 소비된 0.002 mol/L 과망간산칼륨액의 차이를 산출하였다.

        

        
          4) 자외가시부흡수스펙트럼
          검액을 가지고 공시험액을 대조로 하여 동물용의약품 공정서의 자외가시부흡광도측정법에 따라 분광광도계(Epoch, Biotek, Winooski, VT, USA)를 이용하여 파장 220~240 nm 및 241~350 nm에서 최대 흡광도를 기록하였다.

        

        
          5) 증발잔류물
          검액 20 mL를 취하여 항온수조에서 증발 건조하고 잔류물을 건조기(C-DOD, Chang Shin Science Co., Seoul, Korea)를 이용하여 105 ℃에서 1시간 건조한 후 전기식 지시저울(XS105, Mettler-toledo AG, Greifensee, Switzerland)을 이용해 질량을 측정하였다.

        

        
          6) 중금속
          용출물 40 mL를 취하여 묽은 초산(Duksan, Ansan, Korea) 2 mL 및 물 8 mL를 넣어 총 50 mL를 검액으로 하였다. 납표준액(Deajung Chemicals&Metals, Siheung, Korea) 40 mL를 취하여 같은 방법으로 조작하였다. 검액과 비교액에 황화나트륨(Junsei Chemical Co., Tokyo, Japan) 시액 1방울을 각각 넣고 5분간 방치 후, 육안으로 백색 배경에서 검액이 비교액보다 진한지 확인하였다.

        

        
          7) 유기물 분해산물 분석
          BPA 용출 확인을 위해 Table 1. 치과용 기구들을 각각 250 mL 용기에 샘플링 한 후, 4 g 당 20 mL의 물을 넣어 50 ℃에서 72시간 동안 용출하였다. 용출된 검액 중 2 mL를 동결 건조시켰다. 동결 건조된 시료에 2 mL의 메탄올(Samchun Chemicals, Pyeongtaek, Korea)을 넣어 교반 하였다. BPA 표준용액(Sigma-Aldrich Co., St. Louis, Mo, USA)을 농도별로 일정량 취하여 각각 분석하였다. 얻어진 크로마토그래프의 각 피크 면적과 내 표준물질의 면적의 비를 구하여 검량선을 작성하였다.

          (1) 기기분석조건

          GC/MS (7826A GC/5977E MS, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA)를 사용하였으며 분석 컬럼은 HP-5MS Ultra Inert (30 m×250 µm, 0.25 µm) (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA)를 사용하였다. 자세한 기기분석 조건은 Table 2에서 나타냈다.

          
            Table 2. 
				
            

            
              Operating conditions for GC/MS
            
            

          

          
            
              
                	Item
                	Analytical Condition
              

            
            
              	Instrument
              	GC/MS Agilent Technologies 7826A GC / 5977E MS
            

            
              	Column
              	HP-5MS Ultra Inert (30 m×250 μm, 0.25 μm)
            

            
              	Oven Temp.
              	40 ℃ → 5 ℃/min → 50 ℃ (0 min) → 5 ℃/min → 80 ℃ (2 min) → 10 ℃/min →
120 ℃ (5 min) → 10 ℃/min → 280 ℃ (1 min) → 320 ℃
            

            
              	Injection Temp.
              	250 ℃
            

            
              	Detector Temp.
              	270 ℃
            

            
              	Injector Type
              	Split less
            

            
              	Acq. Mode
              	SIM (Selected Ion: 119, 213, 228)
            

          

          

          (2) Target 분석물질

          Target 분석물질 Bisphenol A에 대한 정보는 Table 3과 같다.

          
            Table 3. 
				
            

            
              Target substance
            
            

          

          
            
              
                	Compound
                	Molecular Weight (g/mol)
                	Retention Time (RT, min)
                	CAS No.
              

            
            
              	Bisphenol A
              	228
              	31.6
              	80-05-7
            

          

          

        

      

    

    

  
    
      결 과
      
        1. 치과용 고분자계 손기구의 성상 평가
        치과용 고분자계 손기구의 용출물 시험 중 성상에 대한 평가 결과, 모든 검액이 무색, 투명하며 이물질이 없는 것이 확인됐다. 이를 통해 제품의 표면에 붙어있는 입자나 색소의 용출이 없이 없다고 판정하였다.

        
          Table 4. 
				
          

          
            Results of dissolution test
          
          

        

        
          
            
              	Classification
              	A
              	B
              	C
              	D
              	E
              	F
              	G
              	H
              	I
              	J
            

          
          
            	Appearance
            	Colorless, Transparent with No Foreign Substances
          

          
            	Bubbles (sec)
            	20
            	15
            	18
            	25
            	25
            	30
            	18
            	25
            	21
            	15
          

          
            	pH
            	0.9
            	1.1
            	1.2
            	1.0
            	1.2
            	1.1
            	1.1
            	1.0
            	0.7
            	1.2
          

          
            	Potassium
Permanganate-reducible
Substances (mL)
            	0.5
            	0.1
            	0.2
            	0.5
            	0.1
            	0.2
            	0.2
            	0.4
            	0.5
            	0.2
          

          
            	UV-Vis
Spectrum
            	220-240 nm
            	0.038
            	0.041
            	0.046
            	0.011
            	0.011
            	0.030
            	0.020
            	0.013
            	0.026
            	0.013
          

          
            	241-350 nm
            	0.043
            	0.036
            	0.035
            	0.017
            	0.010
            	0.029
            	0.013
            	0.015
            	0.021
            	0.012
          

          
            	Residue After Evaporation
(mg)
            	0.5
            	0.6
            	0.5
            	0.6
            	0.5
            	0.7
            	0.8
            	0.8
            	0.5
            	0.7
          

          
            	Heavy Metal (Pb)
            	No Darker than Control
          

          
            	BPA μg/mL
            	Not Detected
          

        

        

      

      
        2. 치과용 고분자계 손기구의 거품 평가
        치과용 고분자계 손기구의 용출물 시험 중 거품에 대한 평가 결과, B와 C가 15초로 가장 빠르게 없어졌고, F가 30초로 검액들 중 거품이 없어지기까지 가장 긴 시간이 걸렸다. 검액들의 거품이 없어지는데 걸리는 평균 시간은 (21.2±4.93)초를 나타내었다. 이를 통해 평가에 사용된 고분자계 손기구에서 거품이 발생하는 물질이 포함되지 않았다고 판정하였다.

      

      
        3. 치과용 고분자계 손기구의 pH 평가
        치과용 고분자계 손기구의 용출물 시험 중 pH에 대한 평가 결과, 3회 반복시험한 공시험액의 평균 pH는 (5.57±0.02)였으며 C와 E, J가 각각 (6.72±0.02), (6.73±0.01), (6.77± 0.04)의 결과를 보여 공시험액과 가장 큰 pH차인 1.2를 보였고 K가 평균(6.26±0.01)로 가장 작은 pH차인 0.7을 보였다. 이를 통해 평가에 사용된 고분자계 손기구에서 전위를 가지는 물질이 없는 것으로 판정하였다.

      

      
        4. 치과용 고분자계 손기구의 과망간산칼륨환원성물질 평가
        치과용 고분자계 손기구의 과망간산칼륨환원성물질 평가 결과, 공시험액의 평균 과망간산칼륨액 소비량은 19.5 mL이였으며 검액 중 A와 D, I가 20 mL로 공시험액과 가장 큰 차이를 보였고 B와 E가 19.6 mL로 가장 착은 차이를 보였다.

      

      
        5. 치과용 고분자계 손기구의 자외가시부흡수스펙트럼 평가
        치과용 고분자계 손기구의 자외가시부흡수스펙트럼 평가 결과, 220~240 nm의 영역대에서 흡광도 측정 결과 C가 0.046으로 공시험액과 가장 큰 차이를 보였고 D와 E가 0.011의 가장 작은 차이를 나타냈다. 241~350 nm의 영역대에서 흡광도 측정 결과는 A가 0.043으로 공시험액과 가장 큰 차이를 보였고 E가 0.010으로 가장 작은 차이를 나타냈다.

      

      
        6. 치과용 고분자계 손기구의 증발잔류물 평가
        치과용 고분자계 손기구의 증발잔류물 평가 결과, G와 H가 증발잔류량이 0.8 mg으로 가장 많았고, A와 C, E, I가 0.5 mg으로 가장 적은 양을 보였다. 평가에 사용된 검액들의 평균 증발잔류량은 (0.6±0.12) mg으로 미지의 물질이 용출되지 않았다고 판정하였다.

      

      
        7. 치과용 고분자계 손기구의 중금속 평가
        치과용 고분자계 손기구의 중금속 평가 결과, 평가에 사용된 검액 모두 공시험액에 비해 진하지 않았으며 이는 고분자계 손기구에서 중금속이 용출되지 않았다고 판정하였다.

      

      
        8. 치과용 고분자계 손기구의 유기물 분해산물 분석
        Table 5는 치과용 고분자계 손기구의 유기물 분해산물 분석 결과이고, Figure 1에서 Figure 4는 BPA 표준용액의 농도별 검출 결과이고 Figure 5는 공시험액, Figure 6에서 Figure 15는 검액의 검출 결과이다. GC/MS를 사용하여 BPA 표준용액의 검량선을 그리고 치과용 고분자계 손기구의 용출물에서 BPA 검출한 결과 용출물에서 BPA는 검출되지 않았다.

        
          Table 5. 
				
          

          
            Detection result for each sample
          
          

        

        
          
            
              	Compound
              	A
              	B
              	C
              	D
              	E
              	Average
              	LOD
              	LOQ
            

          
          
            	Bisphenol A
            	N. D
            	N. D
            	N. D
            	N. D
            	N. D
            	N. D
            	0.23
            	0.71
          

          
            	F
            	G
            	H
            	I
            	J
          

          
            	N. D
            	N. D
            	N. D
            	N. D
            	N. D
          

        

        
          
            *Limits of detection (LOD) = 3.3*σ/S
          

          
            *Limits of quantitation (LOQ) = 10*σ/S
          

          
            *N. D: Not detected
          

        

        

        
          
          

          Figure 1. 
				
          

          
            The graph of detection result of STD 1
          
          

          

        

        
          
          

          Figure 2. 
				
          

          
            The graph of detection result of STD 2
          
          

          

        

        
          
          

          Figure 3. 
				
          

          
            The graph of detection result of STD 3
          
          

          

        

        
          
          

          Figure 4. 
				
          

          
            The graph of detection result of STD 4
          
          

          

        

        
          
          

          Figure 5. 
				
          

          
            The graph of detection result of BK
          
          

          

        

        
          
          

          Figure 6. 
				
          

          
            The graph of detection result of sample 1
          
          

          

        

        
          
          

          Figure 7. 
				
          

          
            The graph of detection result of sample 2
          
          

          

        

        
          
          

          Figure 8. 
				
          

          
            The graph of detection result of sample 3
          
          

          

        

        
          
          

          Figure 9. 
				
          

          
            The graph of detection result of sample 4
          
          

          

        

        
          
          

          Figure 10. 
				
          

          
            The graph of detection result of sample 5
          
          

          

        

        
          
          

          Figure 11. 
				
          

          
            The graph of detection result of sample 6
          
          

          

        

        
          
          

          Figure 12. 
				
          

          
            The graph of detection result of sample 7
          
          

          

        

        
          
          

          Figure 13. 
				
          

          
            The graph of detection result of sample 8
          
          

          

        

        
          
          

          Figure 14. 
				
          

          
            The graph of detection result of sample 9
          
          

          

        

        
          
          

          Figure 15. 
				
          

          
            The graph of detection result of sample 10
          
          

          

        

        본 연구에서는 플라스틱 인상용 트레이, 3D 프린팅 레진, 일회용 인상용 트레이, 치실 홀더, 임플란트 스케일러, 외과용 개구기, 구강스캐너 팁, 플라스틱 치경, 워터 픽 등 10종의 치과용 고분자 기구를 선정하여 용출물 시험을 진행하였다. 결과는 성상시험 결과 모든 시료의 검액은 무색이며, 투명하여 이물질이 없었으며, 거품이 거의 없어질 때까지의 시간은 B와 J는 15초, C와 G는 18초, A는 20초, I는 21초, D, E 그리고 H는 25초, F는 30초였다. pH는 공시험액의 0.7~1.2로 나타났으며, 과망산칼륨환원성물질 0.1 ~ 0.5 mL, 자외선가시부흡수스펙트럼 222~240 nm 미만 흡광도는 0.011~0.041, 241~350 nm 미만 흡광도는 0.10~0.043으로 나타났다. 증발잔류량은 0.5~0.8 mg으로, 증금속은 비교액에 비해 진하지 않은 것으로 나타났으며, 용출물 내 BPA 함량은 검출되지 않았다.

        GC/MS를 이용한 BPA 표준용액과 치과용 고분자 기구의 BPA 검량 및 검출 결과는 Table 5와 같으며 LOD, LOQ는 각각 0.23 µg/mL, 0.71 µg/mL의 결과를 얻었다.

      

    

    

  
    
      고 찰
      본 연구에서는 고분자 치과용 기구를 대상으로 「의료기기 허가·신고·심사 등에 관한규정」 산환원성물질, 자외가시부흡수스펙트럼, 증발잔류량 그리고 납 함유량을 대한 약전(KP) 플라스틱제의약품용기 용출물 시험법에 따라 분석하였다(6). 이후 얻어진 결과는 Table 4와 같으며 이는 대한 약전(KP) 플라스틱제의약품용기 용출물 시험법 및 중금속 시험법 및 플라스틱제 수성주사제용기 규격의 시험기준 범위 내에 적합하였다(7). 또한 구강내에서 사용되는 손기구의 안전성 및 성능 가이드라인(안)을 마련하여 치과 의료기기 개발 및 연구 기관에 평가 표준을 제시하고 고분자계 손기구의 용출물 분석으로 안전성을 평가하여 치과의료기기 산업의 선진화에 기여하고자 하였다.

      하지만, 고분자 기구는 사용하는 환경에 따라 물리 화학적인 변화가 나타날 수 있기 때문에 발열이 되거나 소독, 멸균 또는 구강의 온도 및 습도 등 기구 사용 시 노출되는 주변 환경에 따라 고분자 제품의 기구가 일시적으로 또는 반복적으로 진료에 직접 사용할 수 있는 기구인지 평가하기 위해서는 구강내 사용시의 환경에 따른 기구의 사용 횟수 즉 반복 사용시 멸균 전 후로 평가하기 위해 추가적인 연구가 필요할 것으로 사료된다.

    

    

  
    
      결 론
      고분자 소재의 치과용 기구에 대한 용출물 및 유해물질 함유 여부는 치과진료를 통한 고분자 기구가 구강점막과 접촉 시 인체에 위해를 가할 수 있는 요소 중 하나이다.	본 연구에서 사용된 기구는 현재 시판중인 치과용 고분자계 손기구이며 주로 구강 내에서 직접 사용되기 때문에 기구의 손잡이를 제외하고 팁이나 구강 내로 삽입되는 손잡이의 끝 부분에서 접촉되어 고분자의 성분들이 구강 내로 용출될 수 있다고 판단하여 고분자 소재의 치과용 기구들이 식품의약품안전처에서 제시하는 유해물질의 함유 여부와 용출물 시험의 기준에 적합하는지 살펴보았다(8). 치과용 고분자계 10종류의 손기구의 모든 시료의 검액은 무색이며, 투명하고, 이물질이 없으며, 거품이나 pH는 물리화학적 특성의 변화가 없었으며, 과망간산환원성물질, 자외가시부흡수스펙트럼, 중금속과 BPA가 검출되지 않았다. 따라서 이와 같은 분석 결과를 바탕으로 고분자 소재 치과용 기구의 안전성을 평가할 수 있었다.

    

    

  
    
      Acknowledgments
      본 연구는 경동대학교와 정부(식품의약품안전처)의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단의 지원을 받아 수행된 연구임(과제번호: RS-2020-KD000271)

    

    

  
    
      References
      
        
          	
          	
        

        
          	
            
              1. 
            
          
          	Ministry of Food and Drug Safety Medical Device Inspection Department. Guidelines for reviewing data on physicochemical properties of medical device. Chungbuk: 2014.
        

        
          	
            
              2. 
            
          
          	Ministry of Food and Drug Safety, Ministry of Food and Drug Safety Evaluation, Medical Device Review Division. Medical Device Extraction Test Review Guidelines. Chungbuk: KATS; 2014.
        

        
          	
            
              3. 
            
          
          	Ministry of Food and Drug Safety Medical Device Inspection Department. Study of development of evaluation guideline for extractable test of medical device. Chungbuk: 2016.
        

        
          	
            
              4. 
            
          
          	Choi E-M. Cytotoxicity (MTT) evaluation of dental instruments made of polymers. Korean J Convergence Society. 2021;12(8):187-95.
        

        
          	
            
              5. 
            
          
          	Study of developmental of evaluation guideline for extractable test of medical device. Food and Drug Safety Evaluation Institute. Chungbuk: KATS; 2016.
        

        
          	
            
              6. 
            
          
          	Ministry of Food and Drug Safety, Ministry of Food and Drug Safety Evaluation, Medical Device Review Division. Guidelines for evaluation of extractables by item of medical devices using polymer materials (Guideline for Civil Petitioners). Chungbuk: KATS; 2020.
        

        
          	
            
              7. 
            
          
          	Department of Cardiovascular Imaging Devices, Medical Device Review Department, Ministry of Food and Drug Safety, Food and Drug Safety Evaluation Institute. Guidelines for evaluation of extractables by item using medical devices using polymeric materials. Civil petitioner's guide. Chungbuk: KATS; 2020.
        

        
          	
            
              8. 
            
          
          	Ministry of Food and Drug Safety, Ministry of Food and Drug Safety Evaluation, Medical Device Review Division. Article 26 Paragraph 1 Subparagraph 4 of the ‘Regulations on Medical Device Permission, Notification, Review, etc.’ of the Medical Device Review Division as a technical document. Chungbuk: KATS; 2014.
        

        
          	
            
              9. 
            
          
          	International Organization fot Standardization. ISO 10993-12:2021 – Biological evaluation of medical devices. Geneva: ISO; 2011
        

      

    

    

  OEBPS/images/big_50_1.jpg
ISSN:2384-4434 (Print); 2384-3268 (Online)

THELRIDERHR 25 2( K

Korean Journal of Dental Materials

L FOR gy,
S e,

YOREAW ¢
© Sy

5. o6
q?‘»\‘mmﬁ“q\

Volume 50, Number 1, March 2023

i 2t x| 2t xH = &t 5





OEBPS/images/data/ksdm/36244/KJDM_2023_v50n1_17_f003.jpg
* Seleced Ion (212 STOM1GTD 3 * SIM (32.060-22.208 min, 28 3carm) ().
£ =%, an
3

]

7.

181

EClE - 3] & &

Acaision Teme (mi| Mams-oCharge (miz)|






OEBPS/images/data/ksdm/36244/KJDM_2023_v50n1_17_f008.jpg
+ Sseced bn(2133) 102830
& m 23Bma

3 .

S (320612025 min, 33 scarm) ()
&t a3

8 =






OEBPS/images/data/ksdm/36244/KJDM_2023_v50n1_17_f011.jpg
+ Seaced ion (212 102680 233

+ S (2208530234 min, 31 scarm) (<)

€ 3 RiWma Z x03 P b5

! 8. 3 12

1

1 . :

% 04, a

b 02 o

s 02{gmg ™
ESREIES % 5

Acqistion Tene (i) Mz Charge (mz)|






OEBPS/images/data/ksdm/36244/KJDM_2023_v50n1_17_f004.jpg
* 8IM (32053-32 220 min, 30 scans) ).

g2

* Selected lon (2133) 1028STD4.0

Folative Abundance (%) 1
°
s

s 2 15 N
Acquestion Time (min)|






OEBPS/images/data/ksdm/36244/KJDM_2023_v50n1_17_f007.jpg
23 o S (20882023 min, 31 scwrm) (7]

* Seiecmd 0 (213 102820
&t 233
2

& 3 R3mma 7 0%

2. 28

as.

ekt A b haincn {

02.

=3 & T

Acaiston Tene (miry Mams-o-Charge (mi2






OEBPS/images/data/ksdm/36244/KJDM_2023_v50n1_17_f012.jpg
+ S (320642225 min, 30 scans) (~]-

+ Seeced ©on (2133 102870 s

g m¥ R100ma

3

%
-1

e
n

Paskative A b hain {






OEBPS/images/data/ksdm/36244/KJDM_2023_v50n1_17_f006.jpg
+ Seecid Ion (2133 102810
€ ¥ R0 ma

3






OEBPS/images/data/ksdm/36244/KJDM_2023_v50n1_17_f013.jpg
* Seiecasd ion (2133 10280 233 - SIM (08532227 min, 25 scwrw) ()
g xm0? 210 mn g x0?, § 0>

& 5 5“ §
@ ™
o :
e Eﬂ)
3
.






OEBPS/images/data/ksdm/36244/KJDM_2023_v50n1_17_f015.jpg
+ Seeced ion (2123 1028100
e Rma

- S (2.067-22220 min, 27 scwrs) ().
&m0 m3
-]

7.

v

.zaJ
EOEED 'Jv &

Acaiston Teme (mir| Mass-i>-Charge (mz)






OEBPS/images/data/ksdm/36244/KJDM_2023_v50n1_17_f002.jpg
+ Selecmd lon (2123 102-CCVD

- S (320642223 min, 22 scarw) (<)

RWma & o ® 33
g
9 g
;
128,
.
o

Py S
= W 5%
deaii [






OEBPS/images/data/ksdm/36244/KJDM_2023_v50n1_17_f009.jpg
 Seeced ion (2133 102840
& x0? RWma






OEBPS/images/_common/images/orcid.gif





OEBPS/images/data/ksdm/36244/KJDM_2023_v50n1_17_f005.jpg
+ Selecd lon (2133 1028-8<D
g 203 RiWma

3 %

+ SN (3208520238 min, 31 scam) (-






OEBPS/images/data/ksdm/36244/KJDM_2023_v50n1_17_f001.jpg
- S (3206822182 min, 24 scarm) (<)

33
£ m3

+ Seisced lon (2123 1028STD-1D
g x0¢ Ri0ma

3

Pk ton A b whom (%) 03





OEBPS/images/data/ksdm/36244/KJDM_2023_v50n1_17_f010.jpg
+ Seecms on (2123 102650 233 - S (0B min, 2 cmm) (7).
€ 03 2% Pt £t m3

§

L

as.
; &
. ;
18.
o 9
b o
o 02 o
i o
= s &

Acqistion Tane (min Mass-ioCharge (=)






OEBPS/images/data/ksdm/36244/KJDM_2023_v50n1_17_f014.jpg
+ Secms 10 (2139 102850 233 - SO (082223 min, 0 scas) (]
& xn?

'MA
i & s B

Acqusion Teme (min






